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IIpeamer: Iojammerse y Be3u ca mpunpemom moHy e 3a JH 5/2017-
HABABKA MEJITUIITMHCKHWX KPEBETA
Hana 28.03.2017. roaune, IPUMHUIIH CMO €JIEKTPOHCKY oIty cieaeher canpixaja:

U konkursnoj dokumentaciji broj 5/ 2017, U Tehnic¢koj specifikaciji trazi se:

1.16 Podesivost visine kreveta 270 mm
Pitanje :
Na $ta se odnosi - podesivost visine kreveta 270 mm? Ajvisa ili najniza tacka ?
Da li je moguce ponuditi bolni¢ki krevet koji ima podeSavanje visine 400-800 mm ?
Ocekujemo pozitivan odgovor po ovom zahtevu i sprovodenje javne nabavke uskladeno sa
Zakonom o javnim nabavkama.

a 29.03.2017. rogune, cneneha nurama:

Pitanje 1. U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 18
konkursne dokumentacije, Tehnicke karakteristike, redni br. 1.13. navodi se: “Podesivost
lednog dela platforme od 0 — 75 stepeni”. Narugilac nije dao nikakve tolerancije odstupanja.
Da li je prihvatljivtljivo da se ta tatka izmeni i da glasi: “Podesivost lednog dela platform od
0-70 stepeni i vige™?

Pitanje 2. U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19
konkursne dokumentacije, Tehni¢ke karakteristike, redni br. 1.15. navodi se: “Podesivost
noznog dela dela platforme od 0 —45 stepeni”. Naruéilac nije dao nikakve tolerancije
odstupanja. Da li je prihvatljivtljivo da se ta tatka izmeni i da glasi: “Podesivost noznog dela
platforme od 0-34 stepena i vise™?

Pitanje 3. U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19
konkursne dokumentacije, Tehnicke karakteristike, redni br. 1.17. navodi se da se:
“Spoljasnje dimenzije2120x970mm x 450-720mm™ . Narugilac nije dao nikakve tolerancije
odstupanja. Da li je prihvatljivtljivo da se ta tacka izmeni i da glasi: “Spoljasnje dimenzije da
budu u granicama od (2120-2180mm)x(970-990mm)™?

Pitanje 4. vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19 konkursne
dokumentacije, Tehni¢ke karakteristike, Dodatni pribor, redni br. 1.21. trazi se:
“Antidekubitalni dusek, ¢etiri segmenta sa navlakom. Debljina duseka maksimum 200mm” .




Da li je prihvatljivo da ponuda¢ ponudi antidekubitalni dusek sa navlakom izraden od jednog
monobloka poliuretnske pene s obzirom da je takav dusek boljeg kvaliteta od
Catvorosegmentnog duseka?

Prihvatanjem predlozenih izmena ispunjavate nac¢elo konkurentnosti. a sve u skladu sa ¢lanom
10 Zakona o javnim nabavkama i ne ,,zakljuc¢avate™ tehnicki opis za samo jednog ponudaca.

-HaBezieHe KapaKTepHCTHKE Cy MUHUMATHE 3aXTeBaHE TEXHUYKE KapaKTePUCTHKE.
[IpuXBaT/BUBO je MOHYAUTH KpeBeTe ca HCTHM HITH OOJLHM KapakTepPUCTHKAMA.

-Hucemo y moryhroctu 1a mpuxsatuMo Behe TuMeH3Hje KpeBeTa 300 OrpaHHueHor
npocropa y codama. Hapyuuiai ocraje npu cBOM 3aXTeBY.

-He moxe ce npuxBarut aynex uzpahen ox MoHOOIOKA TOMHYPETAHCKE MIEHE.
HeomnxosaH je 4eTBOPOCEIMEHTHH AYLIEK jep je, 300r NpHpo/ie naujeHara KojuMa je
HaMEHECH, HEKazla HEOIIXO/IHO NpaTh ojpeheHe aesoBe aylieka, a 1a ce He mepe Ieo
aymek. Hapy4annan octaje npu cBoM 3axTeBy.
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