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Y cknazy ca unanom 63. ctaB 3 3akoHa 0 jaBHMM HabaBKaMa, HapydHIal Jaje cieache
Ilojammemse y Be3u ca mpunpemom nonyze 3a JH 31/2019

OIIPEMA 3A 1OM CTAIITMOHAP

Haua 17.10.2019. ronume npuMuin cMO €NEKTPOHCKY momTy creneher caapikaja:

Postovani,

Obracamo Vam se u vezi konkursne dokumentacije za otvoreni postupak IJN 31/2019
Oprema za dom stacionar partija 1.

Za stavku 1 Elektri¢ni krevet zahteva se da Trandelenburg poloZaj bude do 30 stepeni to
Je u suprotnosti sa EN 60601-2-52 Evrospki standard o bezbednosti bolni¢kih kreveta .
Naime , ugao od 30 stepeni koji zahtevate je opasan po pacijenta , jer pod tim uglom
pacijent klizi niz povrsinu kreveta i udara telom o ¢eone stanice . Naruéilac bi trebalo da
postuje evropski standard bezbednosti i u skladu sa tim da propise ugao Trandelenburga
vodeci raduna o bezbednosti pacijenta , jer je pomenuto dobro namenjeno upravo za
pacijente. Svi renomirani svetski proizvodaéi proizvode bolni¢ke krevete u skladu sa ovim

standardom i nijedan od njih ne proizvodi krevet sa Trandelenburg polozajem do 30
stepeni.

Molimo Vas da postujete evropski standard bezbednosti i tehni¢ku specifikaciju uskladite sa
istim ,u suprotnom cemo biti prinudeni da svoja prava potrazimo kod Republi¢cke komisije
za zastitu prava u postupcima javnih nabavki.

Takode , za istu stavku zahtevano je da podizanje uzglavlja bude 80-85 stepeni. S
obzirom da ovako veliki ugao dovodi pacijenta u nezgodan i neprirodan polozaj prilokom
koga moze dodi do povrede pacijenta ne vidimo opravdanost ovakvog zahteva . Svi svetski
proizvodaci posduju krevet sa podizanjem uzglavlja do 75 stepeni Sto je u skladu sa
normama i standardima o proizvodnji bolni¢kih kreveta .

Zbog navedenog Vas molimo da izmenite tehni¢ku specifikaciju s obzirom da ne postoji
nikakva opravdanost za ovim zahtevom i na ovaj nacin se favorizuje jedan ponudac .
Molimo Vas da navedete koji proizvodadi mogu da ispune zahtev Trandelenburg 30 stepeni
i podizanje uzglavlja 80-85 stepeni. Prema dostupnim informacijama na nasem trzistu su
registrovani razliciti modeli bolni¢kih kreveta , ali ne mogu da ispune ovaj zahtev. Obaveza
narucioca u skladu sa ¢lanom 10 Zakona o javnim nabavkama je obezbedivanje Sto je

moguce vece konkurencije , dok iz navedenog proizilazi da je u ovom slucaju prekréen ovaj
¢lan zakona.

U delu dodatnih uslova zahteva se da ponudadéi poseduju ISO 27001 . Naime , ovaj
standard se odnosi na zastitu i bezbednost informacija i znacajan je za organizacije koje se
bave uslugama u oblastima koje su povezane sa informacionim tehnologijama i potrebom



za oCuvanjem bezbednosti informacia . Molimo Vas da razjasnite relaciju nabavke bolni¢kog
namestaja , posteljine i ostale opreme koja je predmet postupka JN 31/2019 i standarda
ISO 27001 . Molimo Vas da se ovaj uslov ukloni jer nije primenljiv na ovaj postupak JN.

Molimo Vas da se ova tri zahteva uvase | da postupite u skladu sa Zakonom o Javnim
nabavkama , pri tom podtujudi evropski standard bezbednosti , Zakon o medicinskim
sredstvima i vazeée pravilnike po kojima medicinska sredstva moraju biti uskladena sa
evropskom regulativom.

Ukoliko ne uvaZite nase zahteve i ne izvrSite izmenu konkursne dokumentacije bi¢emo
prinudeni da se obratimo Republickoj komisiji.

Molimo Vas da potvrdite prijem mejla u skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama i
Zakonom o upravnom postupku.

S postovanjem ,

[Mowrroanu,

1. Tlpumikom u3pane creuupuKalije 3a eNCKTPUYHH KpeBeT TpaXeHa (yHKIHja je rpemkom
HazBaHa TpanpmenenGypr, mucnehn wua bynkunjy nommsama y3noxja 30° (6e3 tpyma) pamu
penakcanuje xopucHuka. [lIto ce THue Tpaunenendypr nonoxaja NpUXBAaTHhEMO cBe moHye

KOje HMajy Ty bynxumjy 6e3 063upa Ha cTenene TI0iM3ama U NPHCTYIIHTH H3MEHH KOHKYpCHE
JIOKyMeHTaIuje.

2. TpaxeHu cTeneH maruba y3rilasiba je onpasiaH 36or cnenuduaHocTH KOPHCHHMKA KOjH ce
HECTO XpaHe y KpEeBETY W IZe je HEONMXOUHO Ja y3riaBjbe Oye IITO BHINE yCIpaB/LeHO aiu
hemo npuxeatuTi Barny CYTeCTH]y W IIPHXBATHTH KpeBeTe KOJH HMajy HajMmame 75° MmoryhHocT
Haruba ys3riaeiba U NPHCTYIIHTH H3MEHK KOHKYpCHE I0KyMeHTamuje.

3. Hapyuunan je KOHKYPCHOM IOKYMEHTALHjOM TPa)XMO IIOCE0BALE cTa"zapaa ISO 27001 3a
[Maprujy 31/1/2019- Memuumucku KPEBETH H MEIMIIMHCKH HAMEINTa]j, IOK Cy 3a ocTale naprhje
KOHKYPCHOM IIOKYMEHATALMjOM TPaXeHH IPYTH YCIOBH, Te HH]J€ TPaKEHO MOCENOBamhE
crannapaa ISO 27001. Hapyuunar je uMajyhu y Buny npouemeny BPEIHOCT JaTe MapTHje HCTH
3aXTEBA0 y MOTIIENY IOAATHHX YCIIOBA M IOKA3MBAKHA TOCIOBHOL Karamurera nonyhaya.
Hapyuunan je ycranosa conujanme samrute u y Homy Craunonap nanase ce na 30pumaBamy
HETOKPETHH MM TEXe MOKPETHH KOPHCHHIH, Te Je mpenmer jaue maGaske, a moce6uo
TIpEIMET HaBEJECHE IapTHje KOjoM ce 00e36ehyje 3apaBme u GesbenHocr KOPHCHHKa, O
NOCeOHOT 3Havaja 3a HApyuHONa, Te 3aXTen foceoBara crannapaa ISO 27001 jecre OInpaBJaH
H CepTH(HUKANK]a IIPyXka BPCTY CHT'YPHOCTH M JI0Ka3 O [IOCTH3aky KBATHTETA H yCATAICHOCTH
ca MehyHapiHHM HOpMmama, Te Ha Kpajy ofpaxkaBa IOCIOBHH KamampTeT MOTEHIHj aJTHOT
nonyhaya. YBugom y tpxumre u HCKYCTBOM H3 HEKHX MPETXOMHHX HabaBKH MOXe ce JaKo
YTBPAHUTH Jla MHOTH NOTEHIHjAIHH TORYhauu HMajy TPaKeHH CTaHAapl, a ¢ 003upoM 11a 3akou
O jaBHMM HaGaBkama omoryhapa YApYXHuBare BUIIE MOHyhaya kako 61 KOHKYpEeHTHOCT Guia
urro Beha u kako 6u ce gomwno 10 HajII0BOJbHHU]E OHYIe OCTajeMO TP OBOM 3aXTeBy.

B.JI. IMpEKTOpa,
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